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Sterile sikk cetter til brug til kapillzer blodpi gning

Steriele veiligheidslancetten voor eenmalig gebruik voor capillaire
bloedafname

Sterylne, jednorazowe lancety bezpieczne do pobierania probek
krwi wiosniczkowej

Sterilni, jednorazové, bezpeénostni lancety pro odbér vzorki
kapilarni krve

ATIOCTEIPWHEVOL OKAPIPIOTH PEG aoPalEiag piag xpriong yia
SeypatoAnyia TpixoIdIKoOU aipatTog

CrepunbHi ogHOpa30Bi 6e3neyHi naHLeTn Ansa 3a6opy 3pasKis
KaninApHoi KpoBi

Sterilne zastitne lancete za jednokratnu uporabu za uzimanje
uzoraka kapilarne krvi

CTepuiHe CUrypHOCHE NaHLeTe 3a y3MMatbe Y30pKa KanuapHe
KPBV 3a jeJHOKpaTHY ynotpeby

Kapiler kan 6regi alimi igin steril, tek kullanimlik emniyet igne uglan
CTepunbHble, 0OfHOpa3oBble 6e30nacHble laHLEeTbI AN c6opa 06pasLos
Kanwnnﬂpuuﬁ KpoBu
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BRUGSANVISNING

1. Skru beskyttelseshzetten af, og traek den lige ud.

2. Tryk Hemolance Plus® - holderen fast mod punkturstedet og tryk pa knappen for at aktivere enheden.

3. Tryk forsigtigt gentagne gange i naerheden af punkturstedet for at opna den ngdvendige maengde
blod.

/\ FoRsiGTIG:

Ma ikke bruges, hvis beskyttelseshztten mangler eller er beskadiget. Rens huden i henhold til
geeldende sikkerhedsprocedurer. Smid den brugte Iancet i en beholder til skarpe genstande for at
bortskaffe den i over Ise med i injer s amt de lokale bestemmelser.

Enhver alvorlig haendelse dereropstdetiforbindelse med enheden skalindberettes til fabrikanten og e lokale
/reg altefter hvad der er relevant.
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NAVOD K POUZITI

1. Odtrhnéte krouticim pohybem ochrannou krytku a vytahnéte ji.

2. Pritisknéte lancetu Haemolance Plus® pevné v misté vpichu a stiskem tlacitka prostfedek aktivujte.
3. Jemné aplikujte prerusovany tlak v blizkosti mista vpichu pro ziskéni pozadovaného objemu krve.

/I\ UPOZORNEN:

Nepouzivejte, je-li ochrannd krytka poskozend nebo chybi. Ocistéte misto vpichu dle vasich
bezpecnostnich postupil. Pouzité lancety vhazujte do nddoby na ostry odpad v souladu s pokyny k
zafizeni a mistnimi predpisy.

Kazdy zdvazny incident, ke kterému doslo v souvislosti s timto nastrojem, md byt ozndmen vjrohcia
prislusnému mistnimu organu / kompetentnim organim statni spravy.

UPUTE ZA UPORABU

1. Odvrnite zastitnu kapicu i skinite je povlaceci je ravno prema gore.

2.Tijelo zastitne lancete Haemolance Plus® tvrsto pritisnite na mjesto uboda i pritisnite gumb da biste
je aktivirali.

3. Lagano pritiscite podrucje uz mjesto uboda da biste dobili potreban volumen krvi.

/N oRez:

Nemojte koristiti ako je zasmna kapl(a ostecena ili je nema. Kozu oistite u skladu s odgovarajucim
postupcima. L lancetu bacite u spremnik za ostre predmete u skladu sa
smjernicama ustanove i okalnim| propisima.

Sve ozbiljne incidente povezane s proizvodom prijavite proizvodacu i lokalnim nadleznim tijelima ili
drzavnim agencijama, ovisno o tome sto je primjenjivo.

WHCTPYKLMU MO UCMOJIb3OBAHUIO

1. OTBepHUTE 3aLLUTHBII KONNAYOK U CHUIMWTE ero Ge3 nepeKoco.

2. CunbHo npwxmuTe Kopnyc Haemolance Plus® K mecty mpokonia W Hamute KHOMKY, uToBbl
aKTVIBUPOBATb YCTPOVICTBO.

3. OCTOPOXHO HAAABHUTE HECKOMbKO Pa3 PAZIOM ¢ MECTOM MPOKOMa, 4T00bI NOMYYMTb [OCTATOuHbIi
06bem KpoBit.

/I\ MPELYIIPEXAEHUE:
He ucnonb3yiite, ecn mospexpeH wam OTCYTCTBYET SBUJMTHbIVl Konnauyok. Ouuctute _koxy B

COOTBETCTBUM C 6GeonacHoct. Y NaHUeTB pana
OCTPbIX 0TXOA0B B COOTBETCTBUM C ﬂquﬁHDI’D W MeCTHbIMI
060 BCeX Cepbe3HbiX yapoiicTaon, 006UATS

1 COOTBETCTBYHOLYMM MECTHBIM KOMNETEHTHBIM OpraHam / rocyAapCTBeHHbIM CTPYKTYpaMm.

ler, der skal anvendes me

@D Medicinsk udstyr

Q@ Medisch apparaat

@ Wyréb medyczny

@ Zdravotnicky prostiedek
@D latpikr cuokeun

@® Mepuunnii npuctpii
@D Medicinski proizvod
€& MepuuuHcko cpeacTso

&) Tibbicihaz

€D MepuunHckoe ycTpoiicTBo

Fremstillet af/ Geproduceerd door/

Vjrobee/ 0
BupoGHuK / Proizvodat/ Mpowssofau / Uretici/
MpousBeneHo:

HTL-STREFAS.A.

ul. Adaméwek 7

95-035 0zorkow, Poland
T:+48422700010

F:+484227000 20
E:info@htl-strefa.pl
www.htl-strefa.com
Producereti Pole/ Geproduceerd in Polen /
Wyprodukowano w Polsce / Vyrobeno v Polsku/
Karaokevaletar omy Mohwvia/
Burotosneto 8 MonbLui / Proizvedeno u Poljskoj /

Haemolance Pius, safety fancet type 420

¥
Caenano 8 Monbiue

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Draai het beschermkapje los en trek het er vervolgens uit.

2. Druk de Haemolance Plus® stevig op de injectieplaats en druk op de knop om het apparaat te activeren.
3. Breng voorzichtig en met korte tussenpozen druk aan rondom de injectieplek om het juiste volume
aan bloed te behalen.

/I WAARSCHUWING:

Niet gebruiken als het beschermkapje ontbreekt of beschadigd is. Reinig de huid volgens uw
veiligheidsprocedures. Werp de gebruikte lancet in een naaldencontainer in overeenstemming
met de richtlijnen van de desbetreffende instelling en plaatselijke wetgeving.

Elk emstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het apparaat moet gerapporteerd
worden aan de fabrikant en de al naar gelang van
toepassing.
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OAHTFIEZ XPHIHX

1. MeploTpéte To MPOOTATEVTIKO A} Kalt TPABRSTE TO yla va To aQaIpEoeTe.

2. Miéote otabepd o Haemolance Plus® ato onieio Tov TPUMAATOC Kal MEDTE TO KO, yla va
vepyomonOei ) ouokeur.

3. Aokrjote meplodikr miean amad, Kovid 0To oneio ToU TPUMATOC yia va ABETE Tov amartodpevo
Gyko aipiatog.

/N\ npozoxH:

Mn xpnatororeie edv To mpootateuTik mpa éxeturiootel njud f Aeinet. KaBapiote to épya appuwva pe
¢ oladikaoie;_aopaleias. Amoppigte Tov yprotpomompuévo okapipoTiipa o€ Soxeio aixunpwy
QVTIKEIIEVOV, OUPQWVA 1€ TIC 08TYIEC TwV EYKATAOTATEWY 0aG Kall TOUG TOMKOUG KVOVIOHOUG.

Onotodimote ooBapd ouppav mov éxet oupBei oe oyéon e ) ouokeur) Bal mpérmel va avagépetat oTov
KATaOKEVAOTH Kall OTIG TOMIKEG appodleq apyée/kpaTikeq ummpeaie, avahoya e Ty mepimworn.

bevoegd:

YMNYTCTBO 3A YNOTPEBY

1. OKpeHvTe 3aLUTUTHI NIOKMONaL| ¥ NOBYLTe ra NPaBo ka ce6u.

2. Uspcto npuTvckuTe Teno MeauuMHcKor cpeactBa Haemolance Plus® Ha Mecto nyHKumje v
MPUTUCHUTE Ayrme Aa bucte ra akTUBUpan.

3. HeXHo y uHTepBanima npuTckajTe Koxy 6113y Mecta nyHKuwje Aa Gucte U3BaAMNN HEONXOAHY
3anpemuHy KpBiL.

/N onpes:

He KopucTuTin aKo je 3alUTUTHY nokioaly owuTefien W aKo He nocrojur. OuucTUTe Koy nowyjyhin
6e36enHocHe npoueaype. OfnoxuTe uckopuLLfieHy NaHLETY Y KOPy 3a OAaratbe OLUITPYX MpeaiMeTa y
(Knagy (a (MepHu1LaMa yCraHoBe 1 N0KanHum nponucuma.

(Be 036WbHE WHLWAEHTE KU (Y & ACCHTM Y BE3U @ MEAVLWHCKWM CPEACTBOM MpUjaBTH
npou3Bofjady 1 IOKAHOM HAZUNEXHOM OPraHy /ApaBHoj CTyKOM Kako je Befi npuMerbitBo.
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IHCTPYKLUii 3 BUKOpUCTaHHA
Upute za uporabu
Instrukcja uzycia YnytcTBO 32 ynotpeby

Navod k pouziti Kullanim talimatlan

00060

UHcTpyKunm no
NCMoNb30BaHUIo

i

INSTRUKCJA UZYCIA

1. Ukrec i zdejmij ostonke ochronna.

2. Przyt6z Haemolance Plus® do miejsca naktucia i nacisnij przycisk, aby aktywowac urzadzenie.
3. W celu uzyskania wymaganej ilosci krwi delikatnie uciskaj palec w poblizu miejsca naktucia.

08nyieg xpriong

/N OSTREEZENIE:

Nie uzywaj lancetu, jesli ostonka ochronna jest uszkodzona lub jej brakuje. Oczy$¢ miejsce naktucia
zgodnie ze stosownymi procedurami. Wyrzué uzyty lancet do pojemnika na ostre odpady medyczne,
zgodnie z obowiazujacymi lokalnie przepisami.

Kazdy powazny incydent, ktry wystapit w zwiazku z wyrobem, nalezy zgtosi¢ producentowi oraz
wiasciwym organom/agencjom rzadowym.

IHCTPYKLIIi 3 BAKOPUCTAHHA

1. BipKpyTiTh 3aXMCHUIl KOBNAYOK i 3HIMITb iforo.

2. HaiiiHo NPUTUCHITb OCHOBHY yacTHy nanera Haemolance Plus® 4o Micus npokony Ta HatcHith
KHOMKY, L1j06 aKTMBYBATY NPUCTPIl.

3. 06epexH HaTvcKaiiTe NOpAZ i3 MicLieM MPOKONY, 3aCTOCOBYI0UM NepeMiHHIi THCK, LL06 oTpUMaTyt
HeoOXigHMit 06'em KpoBI.

A MonepeKenHa:

He BUKOpUCTOBYBATY, AKLLO 3aXVICHUIT KOBMAYOK MOLUKOZKeHO 60 BiH BiACYTHIl. QuuCTUTH LWKipy
37i[iHO 3 NpaBUNaMU TeXHIKK Ge3nekn yCTaHoBW. YTUNI3yBaTit BUKOPUCTaHUI NAHLIET Y KOHTeliHep
[N TOCTPUX MeSM4HIX MPEAMETIB BIZANOBIAHO 0 HOPM YCTAHOBM Ta MICLIEBUX ~ BYMOT.

ﬂpo BCi (EleU3H| BVlI'la/JKI/I 0B’ ﬂSBHI 3 BWKOPUCTAHHAM MPUCTPOIO, I10T|]I6H0 noigomnATH

Ta B Micuesi OpraHil 4t iepXaBHi YCTaHOBM, AKLLO L{bOr0 BUMaraloTh
HOpM.
KULLANIM TALIMATLARI

1. Koruyucu kapagi evirerek gikarin ve iriinii diiz bir sekilde disan gekin.

2. Gihaz etkinlestirmek igin Haemolance Plus® govdesini igne uygulama alanina bastirin ve diigmeye basin.
3. Gerekli kan hacmini elde etmek icin igne uygulama alaninin yakinina kesintili olarak nazikge basing
uygulaym.

/N\ DIKkaT:

Koruyucu kap ak zarar gormiisse veya yoksa i
sekilde temizleyin.
aletlere yonelik bir kaba atin.

CihlazlalilgiIL ollaralk ge(gekle§g§i!gglek I@igdi kazalar, uygun sekilde dreticiy ve yerel yetkili

Cildi, emniyet prosediirlerinize uygun
ucunu, kurum ydnergelerine ve yerel diizenlemelere uygun sekilde kesici
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Symbolforklaring:

Overzicht van symbolen:

Glosariusz symboli: GlosaF symbolii: MNwoodptoupPorwv:  Tnocapiit cumsonis:

Pojmovnik simbola: Peunnk cumbona: Semboller Sozliigii:  'noccapuit camsonos:

Partinummer Partijnummer Numer serii (islo sarze ApiBpdg napridag Homep naprii Broj serije Bpoj napTuje Lot numarast Homep napTuu
J pLooC Map p nap ) serl) Poj napTyj p nap
“ Producent Fabrikant Wytwérca Vyrobce Kataokevaotrc Bupo6Huk Proizvodac Mpoussohay Uretici V3rotoButens
g Sidste anvendelsesdato | Te gebruiken voor Uzyédo Pouit do Hugpopnvia Nigng lawmmﬂpgga""”' potrijebiti do dat YnoTpetibitgo 4o Son kullanma tarihi | Cpok rogHocTu
i ol Gesteriliseerd door Sterylizowany Cporilinsn o s A PWEVO jlE Tep ot Crepuancaqo kullanifarak | P:
STERILE[R] Sterliseret med trdling | pecirafing radiacyjnie Xeron aKnvoﬁo}\J{ac ONPOMIHEHHAM ZACENEM | 3pauervem sterlllze edilmistir q
Katal (atal Numer katalogowy Katalogové ¢islo Kwdkoc katahdyov Homep 3a katanorom Kataloski broj Katanowky 6poj Katalog numarasi Homep no katanory
Engangsbrug Eenmalig gebruik ! go uzytku i épouiti | Miagxpiiong gﬂ:gg;?%“:m Tajednokratnu uporabu Sgg%:g;pamy Tek kullanimil 3?""““’ OBTOpHoE
Se brugsanvisningen | Raadpleeg deinstructies | Zajrzyj do instrukgji Prectéte si navod TupBouleureite Tic 3BepHiTbea 0 iHCTPYKUT | Pogledajte upute Koncynrosaruynyrcrso | Kullanim talimatlanina | O6parurecs KuHcrpykLm
9 9 voor gebrui uzywania pouziti 0dnyiec xpriong i33aCT0CyBaHHA za Uporabu 3a ynotpe6y basvurun 110 NPUMEHeHUt
Forsigtig Waarschuwing Ostrzezenie Upozornéni Npocoyr Monepenxenns Oprez Onpes Dikkat Sﬂ%;%mﬁﬁm
M
Medicinsk udstyr Medisch apparaat Wyrdb medyczny Idravotnicky prostiedek | latpikij ouokevry Meawnuruii npucrpiii Medicinski proizvod | MeauuwHcko cpeactso | Tibbi cihaz y;sz%lc:oe
Unik . Unikalny identyfikator | Jedinecny identifikétor YHi i i Jedinstveni identi kator | Jedinecny identifikétor | Benzersiz Cihaz aﬂgm wgm
udstyrsidentifikation | Uniek apparaat-ID urzadzenia zafizeni Tsxvo)\ovmotvn dvtog (UDI)| npuctpoio i zafizeni Tanimlama y@rpoﬁcma P
klaring ToACHEHHA iHWWX 0f mmeme apyrux  Diger semboll 06BACHEHUE APYTUX
af andre symboler. cumbon agiklamat CUMBOIOB:
C € 0344 CE-maerke CE-markering Oznakowanie CE Oznaceni CE Tipavon CE Mo3Hauka CE Oznaka CE CE o3Haka (Eisareti Mapkuposka CE
/9 Genanvendeligt Recyclebaar Opak ienadajace | povilovatelng A D010 UNKO MakyparnbHuii MaTepian, | Ambalazni materijal Marepujan nakosara | Geri doniistiiriilebilir I i
" ball ale verpakki i sie do recyklingu nec obal OUOKeUaoiag M nﬁqrae BTOPHAHIN komemogu(eretjlkllratl MOXe fa pa | paketleme mal i |y 2 i MaTepuan




