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Medizinprodukt
Dispositif médical
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispositivo medico
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Medicinsk utrustning
Laaketieteellinen laite
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Manufactured by / Hergestellt von / Fabriqué par / Fabricado por / Fabricado por /
Fabbricatoda/ ic (adll 4S ;201 / Tillverkad av / Valmistaja / Produsert av:

il

Made in Poland / Hergestellt in Polen / Fabriqué en Pologne /
Hecho en Polonia / Fabricado na Poldnia / Fabbricato in Polonia /
\ail 53 & aila /Tillverkad i Polen / Valmistettu Puolassa / Produsert i Polen

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Twist off the protective cap and pull it straight out.

2. Press the Medlance® Plus body firmly against the puncture site to activate
the device.

3. Gently apply intermittent pressure near the puncture site to obtain

the required blood volume.

/N cauion:

Do not use if the protective cap is damaged or missing.

Clean the skin according to your safety procedures.

Discard the used lancet into a sharps container in accordance with facility
qguidelines and local regulations.

HTL-STREFAS.A.

ul. Adaméwek 7, 95-035 Ozorkéw, Poland
T:+484227000 10, F: + 484227000 20
E:info@htl-strefa.pl, www.htl-strefa.com

553,554, 555, 556/05/2020

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be
reported to the manufacturer and the local competent
authorities / government agencies, as applicable.

INSTRUGOES DE USO

1. Rode a cdpsula de protecdo e retire-a de sequida.

2. Pressione firmemente a lanceta Medlance® Plus contra a zona
de puncdo para activar o dispositivo.

3. Gentilmente pressionar a zona proxima da picada para recolher
0 volume de sangue necessario.

/\ ATENGHO:

Ndo utilize se a tampa protetora estiver danificada ou ausente.

Limpe a pele de acordo com os procedimentos de seguranca.

Descarte a lanceta utilizada em um recipiente para objetos
perfurocortantes em conformidade com as diretrizes do estabelecimento
e as requlamentagdes locais.

Qualquer acidente grave envolvendo o dlsposmvo deve ser relatado

ao fabricante e aos drgaos g

@ Sterile, single-use safety lancets for capillary
blood sampling

Sterile Einweg-Sicherheitslanzetten fiir die
Kapillarblutentnahme

Instructions for use
@D Autopiqueurs sécurisés stériles  usage unique

pour le prélévement de sang capillaire Gebrauchsanweisung

Mode d’emploi
@ Lancetas de seguridad estériles para un solo uso P

para la extraccién de muestras de sangre capilar Instrucciones de uso

@D Lancetas de seguranca esterilizadas de uso tinico Instrugdes de uso

para amostra de sangue capilar Aol T
Istruzioni d'uso

o Lancette di sicurezza monouso sterili per

ladin) alald )
il prelievo di sangue capillare ¢ o) )
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Bruksanvisning
h?pg\,aﬂ@&)\lwwjml.h)m e
D Gl ol e Kayttoohjeet
@ Sterila sékerhetslansetter for kapillart blodprov Bruksanvisning
for engangsbruk
Stel , kertakdyttoiset turvalansetit
kapillaariverindytteiden ottoon
Q@ Sterile sikkerhetslansetter til engangsbruk for
kapillzer blodpravetaking
GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D'EMPLOI

1.Die Schutzkappe abdrehen und herausziehen.

2. Das Medlance® Plus Lanzette sanft auf die entsprechende Einstichstelle

driicken, um sie zu aktivieren. le dispositif.

3.Um die gewiinschte Blutmenge zu erhalten, mit kurzen Unterbrechungen
sanft neben die Einstichstelle driicken.

/N WARNHINWEIS:

Nicht verwenden, wenn die Schutzkappe beschadigt

ist oder fehlt. Die Haut geméB Ihren Sicherheitsvorkehrungen reinigen.
Gebrauchte Lanzette gemaf3 den Richtlinien Ihrer Einrichtung bzw.
gema@ den drtlich geltenden Bestimmungen in einem durchstichsicheren
Behélter entsorgen.

le volume de sang nécessaire.

/I\ AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser si le capuchon de protection est

Jeden sct den Vorfall, derim mit dem Produkt
aufgetreten st, dem Hersteller bzw. den drtlichen zustandigen Behdrden melden.

IT

ISTRUZIONI D’'USO
1. Svitare il cappuccio protettivo ed estrarlo.

gouvernementales, selon le cas.

N AR

2. Premere saldamente il corpo della lancetta Medlance® Plus sul sito della
puntura per attivare il dispositivo.

3. Applicare una leggera pressione intorno al sito della puntura per ottenere
la quantitf di sangue necessaria.

/I\ ATTENZIONE:

- s

1. Dévisser le capuchon et retirez le parallelement  I'axe du piqueur.
2. Appuyez le Medlance® Plus contre la zone de ponction pour actionner

3. Effectuez une pression intermittente prés de I'endroit pigué pour obtenir

endommagé ou manquant. Nettoyez la peau conformément a vos
procédures de sécurité. Jetez 'autopiqueur dans un collecteur prévu
pour les dispositifs piquants, coupants et tranchants conformément aux
directives de votre établissement et aux réglementations locales.

Tout incident grave qui s'est produit en rapport avec le dispositif doit
étre signalé au fabricant et aux autorités compétentes locales/agences
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Qualsiasi grave incidente verificatosi in relazione all'uso del dispositivo deve

conforme aplicavel.

locais,
FI

KAYTTOOHJEET

1. Kierra suojakorkki irti ja poista se vetamalla suoraan.

2. Aktivoi Medlance® Plus painamalla sen runkoa napakasti
pistokohtaa vasten.

3. Paina pistokohtaa kevyesti muutaman kerran, jotta saat tarvittavan
verimaaran.

/N\ HuoMAUTUS:
Al kayta laitetta, jos suolakorkkl on vaurioitunut tai
puuttuu. Puhdistaiho | tur telyiden

Havita kdytetty lansetti pistavien ja viiltdvien jatteiden astiaan
laitoksen ohjeiden ja paikallisten maardysten mukaisesti.

Jos laitteen kdyton yhteydessa havaitaan mika tahansa
vaaratapahtuma siitd on |Im0|tettava tapauksen mukaan
ja tahoille / valtion virastoille.

to be used with medical device lab
rédicaux. @ Referenc

4’( /evem’r erhdilina frdn 150 15223 Medicint
som merking og til informasjon.
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essere segnalato al fabbricante e all'autoritf locale competente/agenzie
ive, a seconda dei casi.

BRUKSANVISNING

1. Vriav beskyttelseshetten, og trekk den rett ut.

2. Trykk MEDLANCE® Plus-enheten med en bestemt bevegelse mot
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Medlance Plus, safety lancet type 553, 554, 555, 556

INSTRUCCIONES DE USO
1. Desenroscar el capuchdn y luego tirarlo en linea recta.

2. Apretar fuertemente el dispositivo Medlance® Plus en el sitio donde
se tiene que aplicar la inyeccion para activar la lanceta.

3. Seguir apretando de manera suave y discontinua la zona circundante al
area de inyeccion para obtener el volimen adecuado de sangre.

/I\ PRECAUCION:

No utilice el producto si no tiene la tapa protectora, o estd dafiada.
Limpie la piel de acuerdo con los procedimientos de sequridad.
Deseche la lanceta usada en un recipiente para objetos punzocortantes
deacuerdo con las pautas del centro y las leyes nacionales y estatales.

Cualquier incidente grave que haya ocumdo en relaclvn conel dlspusmvo
debe serinformado al fabricante y a las autori locales gendia
gubernamentales, segtin corresponda.
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BRUKSANVISNING
1. Vrid av skyddshylsan och dra den rakt utdt.

2. Tryck Medlance® Plus - enheten bestdmt mot punkteringsstéllet
for att aktivera enheten.

3. Applicera forsiktigt intermittent tryck néra punkteringsstallet
for att fa onskad blodvolym.

/\ FORSIKTIGT:

Anvénd inte om skyddshylsan &r skadad eller saknas.

Rengdr huden enligt era sakerhetsprocedurer. Kassera anvénd
lansett i en behdllare for vassa foremal i enlighet med
anlaggningens riktlinjer samt lokala foreskrifter.

Varje allvarlig incident som har intraffat i samband med enheten
ska rapporteras till tillverkaren och lokala behdriga
myndigheter/myndighetsorgan, beroende pa vad som ar tillimpligt.

Needle /Nadel /Aiguille
Aguja/Agulha/Ago /3 »¥!

Nal/Neula / Nal

depth / Einstichtiefe / Profond
meundldad / Profundidade / Profondita / 3l 3.c
Stickdjup / Pistosyvyys / Pennetrasjonsdyhde

punksjonsstedet for & aktivere enheten. SUPER LITE — “ 30G 1.2 mm
3. Bruk intermitterende trykk nzert punksjonsstedet for & oppna —
nodvendig blodvolum. B - 25G 1.5 mm
/\ FORSIKTIG: UNIVERSAL —_ - 21G 1.8 mm
Skal ikke brukes hvis beskyttelseshetten har blitt skadet eller
mangler. Rens huden i henhold til sikkerhetsrutinene. Kast den brukte - = - 21G 2.4mm
lansetten i en beholder for skarpe gjenstander i samsvar med - P P .y
A o A Blade/ Klinge/ Bistouri P depth/ /P
msmus;onen.s retningsinjer og okale foank_"ﬂer' Cuchilla/Lamina/Lama/s ;i Profundidad / Profundidade / Profondita / i)l 3c
Enhver alvorlig hendelse som har oppstatt i sammenheng med enheten, Blad/Tera /Blad Stickdjup / Pistosyvyys / Pennetrasjonsdyhde
skal rapporteres til produsenten og lokale kompetente myndigheter/
offentlige etater, der det er aktuelt. SPECIAL 0.8 mm 2.0mm
2u verwendende Symbole, Kenr und zu liefernde @D references obtenues d partir de la norme 150 15223 Dispositifs médicau - Symboles d utifser avec
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Symbols glossary: Symbolverzeichnis:  Glossaire des symboles: ~ Glosario de simbolos:  Glossario de simbolos:  Glossario deisimboli: gl cialhica s jusa Symbolordlista: Symbolisanasto: Symbolordliste:
Lot number Chargennummer Numéro de lot Nimero de lote Nimero do lote Numero di lotto daadll 8, | Partinummer Erdnumero Lotnummer
Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante Fabricante Produttore de atll 48,80 | Tillverkare Valmistaja Produsent
E Use-by date Verwendbar bis A utiliser avant le Fecha de uso Validade Data di scadenza E)Sdd i | Bastfore-datum Viimeinen kayttopéivd | Brukes for

Sterilized using

STERILE| R

Esterilizada mediante

Esterilizada usando

Sterilizzato con

Sterlserad med Steriloitu séteilyttamalla

Sterilisert ved

Mit Strahlung sterilisiert | Stérilisé par irradiation rayos radiagio radiazion ionizzanti ety ol lgaes | tralning bruk av straling
Catalog number Katalognummer Numéro de référence Nimero de catdlogo Ndmero do catdlogo Numero di catalogo zsaslia, I Luettel Katal
@ Single-use Einwegprodukt Usage unique Para un solo uso Uso tnico Monouso sasl 55 salaaaiudy | Engangsbruk Kertakéyttdinen Engangsbruk
E:m Consult instructions Lesen Siedie Consulter le mode Consulte las instrucciones | Consultar instrugdes Consultarele s Lis bruk Tutustu K Les bruk
or use Gebrauchsanweisung | d’emploi e uso istruzioni per I'uso i sl aal
A Caution Warnhinweis Avertissement Precaucion Atencao Attenzione 4xs | Forsiktigt Huomautus Forsiktig

Explanation Erkl‘arung Explication Explicacio Explicag: Forklaring Muiden Forklaring av andre
of other symbols: anderer Symbole: des autres symboles: de otros simbof de outros simbolo: avandrasymboler:  symbolien selity: symboler:
c E 0344 CEmark CE-Kennzeichnung Marquage CE Marca CE Marcagdo CE Marchio CE CE-mérkning CE-merkki CE-merke
/> Recyclable packaging Wiederverwertbares Matériau d'emballage | Material de empaque Material de embalagem | Materiale diimballaggio Atervinningsbart Kierratettava Resirkulerbart
" material Verpackungsmaterial | recyclable reciclable recicldvel riciclabile forpackni jal i ballasj
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Medicinsk udstyr
Medisch apparaat
Wyréb medyczny
Zdravotnicky prostiedek
latpikr) GuoKewn
MepauuHunih npucTpin
Medicinski proizvod
MeanumnHCKO cpeacTeo
Tibbi cihaz

MepauumHCcKoe ycTponcTBO
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/ / Vyrobce/
Karaokeualetaiano / BupoGHuk / Proizvodaé/ Mpowssohau / Uretici /
MpoussepeHo:

HTL-STREFAS.A.
ul. Adaméwek 7, 95-035 Ozorkéw, Poland
T:+484227000 10, F: + 484227000 20

=
E:info@htl-strefa.pl, www.htl-strefa.com §
g
Producereti Pole / G inPolen/ Polsce/ 2
Vyrobenov Polsku / Mohwvia/ |l §
Proi Poljskoj/ y Nombckoj/ Polonya’ E
Cnenato 8 Monbiue a

BRUGSANVISNING

1. Skru beskyttelseshztten af, og traek den lige ud.

2.Tryk Medlance® Plus - holderen fast mod punkturstedet for
at aktivere enheden.

3. Tryk forsigtigt gentagne gange i naerheden af punkturstedet
for at opna den ngdvendige mengde blod.

/\\ FORSIGTIG:

Ma ikke bruges, hvis beskyttelseshztten mangler eller er

beskadiget. Rens huden i henhold til gzeldende sikkerhedsprocedurer.
Smid den brugte lancet i en beholder til skarpe genstande for at
bortskaffe den i Ise med instituti ingslinjer s
amt de lokale bestemmelser.

Enhver alvorlig haendelse, der er opstaet i forbindelse med enheden,
skal indk til fabrik og de lokale komp:
myndigheder/regeringsorganer, alt efter hvad der er relevant.
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OAHFIEZ XPHIHZ
1. TMeploTpé e To MPOOTATEVTIKO WA Kal TPaPETE TO Y1a va T0 aQaIpEETE.

2. Méote otabepd to Medlance® Plus ato onpeio Tou Tpumpatog,
yia va evepyomoin0ei n Guokev.

3. Aokrote meptodiki) mieon anald, Kovid oTo onjieio Tou TPUMHpATOC
yia va ABETe Tov anartobpievo dyko aipatog.

/\ npozoxH:

Mn xpnotomoleite v T0 TPOOTATEVTIKO WA EXEL

uootei {npud 1 Aeimet. KaBapiote To déppa aupgwva pie Tic Sladikaoieg
(pahei PPIYTE TOV XpN 3 PIQLOTHPa O So)Ei0

QIXHNPWV AVTIKEPEVWY, COPQWVA HE TIC 08NYieC TWV EyKATAOTATEWY Gag

Kl TOUG TOMKOUE KavovIGHOUC.

Onolodrmote doPapd oupPav mou éxet aupBei oe oyéon pe T GUoKeun

Ba mpémel va avagépeTal GTOV KATAOKEVAOTH) KAl OTIC TOMIKEC appodies

APXEC/KPATIKEG UMM PEOiEC, avaloya e Ty mepimTwon.

TR

KULLANIM TALIMATLARI
1. Koruyucu kapag cevirerek ¢ikanin ve iiriinii diiz bir sekilde disan cekin.

2. Cihazi etkinlegtirmek igin Medlance® Plus gvdesini igne uygulama
alanina bastinn.

3. Gerekli kan hacmini elde etmek icin igne uygulama alaninin yakinina
kesintili olarak nazikge basing uygulaymn.

/\ DIKKAT:

Koruyucu kapak zarar gormiigse veya yoksa tiriinii
kull Cildi, emniyet p lirlerinize uygun §eki_|_de temizleyin.

J
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@Y Ssterile sikkerhedslancetter til engangsbrug til

Brugsanvisning
kapillaer blodprevetagning

Instructies voor gebruik

!

Steriele veiligk etten voor
gebruik voor capillaire bloedafname

Instrukcja uzycia

Sterylne, jednorazowe lancety bezpieczne Navod k pouziti

do pobierania probek krwi wtosniczkowej

08nyieg xpriong

IHCTPYKLUIT 3 BUKOPUCTaHHA

J

Sterilni, jednorazové, bezpecnostni lancety
pro odbér vzorki kapilarni krve

o

Upute za uporabu

AmooTEpWHE 10TrpEC acpaleiac piag
XProng yla SstypatoAnyia Tpixoidikol aipatog YnyTcTso 2a ynotpe6y

c q q q T

HOPas > ! Kullanim talimatlar
3a6opy 3pa3skKiB KaninApHOI KpoBi

00006000606
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MHCprKLIVII/I Mo NCnosib3oBaHnio

Sterilne zastitne lancete za jednokratnu
uporabu za uzimanje uzoraka kapilarne krvi

J

Crep cUrypHocHe LeTe 3a
y30pKa KanunapHe KpBy 3a jeAHOKpaTHY ynoTpeby

Kapiler kan 6rnegi alimi igin steril, tek kullanimhk
emniyet igne uglan

CTepunbHbie, 0AHOPa30Bble 6e30MacHble NaHLEeTbl
AnA c6opa 06pasLioB KanWANAPHOI KPOBY

000600080080

Medlance Plus, safety lancet type 553, 554, 555, 556

N cs - .
NAVOD K POUZITI

1. 0dtrhnéte krouticim pohybem ochrannou krytku a vytahnéte ji.

2. Lancetu Medlance® Plus pevné prilozte k mistu vpichu a stisknutim
prostiedek aktivujte.

.

INSTRUKCJA UZYCIA
1. Ukreci zdejmij ostonke ochronng.
2. Doci$nij Medlance® Plus do miejsca naktucia w celu jego aktywacji.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
1. Draai het beschermkapje los en trek het er vervolgens uit.

2. Druk de Medlance® Plus - behuizing stevig tegen de injectieplek om

het apparaat te actveren. 3. W celu uzyskania wymaganej ilosci krwi delikatnie uciskaj palec
w poblizu miejsca naktucia. 3. Jemné aplikujte prerusovany tlak v blizkosti mista vpichu pro ziskani

pozadovaného objemu krve.

/I\ UPOZORNENi:

Nepouzivejte, je-li ochrannd krytka poskozend nebo chybi.
Ocistéte misto vpichu dle vaich bezpecnostnich postupd.
Pouzité lancety vhazujte do nadoby na ostry odpad v souladu
s pokyny k zafizeni a mistnimi predpisy.

Kazdy zdvazny incident, ke kterému doslo v souvislosti s timto
ndstrojem, md byt ozndmen vyrobci a pfislusnému mistnimu
organu / kompetentnim organiim stétni spravy.

sk -

YNYTCTBO 3A YNOTPEBY
1. OKpeHuTe 3alUTUTHI NOKMONAL M NOBYLUTE ra NPaBo Ka cebu.

2. YBpcro npuTHcHUTE Teno MeauumHckor cpeactea Medlance® Plus
Ha MecTo nyHKLje Aa ucTe ra akTvBUpany.

3. HexHo y uHTepBanuma nputickajre Koxy 61u3y Mecta nyHuuje
712 6CTe M3BAAUNK HEOMXO/IHY 3aMPEMUHY KPBU.

/\ onpes:

He kopuctiTin ako je 3aluTuTHU Moknonal owTefie

Wn aKo He noctoju. Ounctute Koxy nowwTyjyfin 6e36eaHocHe
npoieaype. OAnoxuTe uckopuLufieHy naHuety y Kopny 3a
Ofinaratbe OLUTPYIX NPEAMET y CKNafly Ca C(MepHHLIAMa yCTaHoBe

1 OKA/THIM NPONMCAMA.

(Be 036WrbHe MHLAEHTE KOjit Cy Ce ACCANIM Y BE3M Ca MeULIMHCKIM
CPEACTBOM NpUjaBUTY NPOU3BONAYY U IOKANTHOM HAANIEXHOM
OpraHy/ApXaBHoj CyXOM Kako je Befi npuMersiBo.

Fas i fem udgaver/ Beschikbaar in vijf versies/ Dostepne w pieciu wersjach/ K dispozici v péti provedenich/,
[Jlocrynto B%’m Bepdiax/ Dostupn]o u petverzijaf Eocrynﬂg ynet Be]psuja/ Bﬁpgeﬁnepnfnevmmr/ _

Nal/Naald /Igta / Jehla Stikdgbde/ljenetratie diepte/Gtebokos¢ naktucia

Behéva/ Fonka/ Igla/ rna Hloubka priniku/Badog |:i06uur|7 /TnnbuHa

igne /Urna npoHukHenHa/Dubina penetracije//lybuna nenetpauvje
g Penetrasyon derinligi / Tny6uxa npoHukHoBeHua

3. Breng voorzichtig en met korte tussenpozen druk aan rondom de
injectieplek om het juiste volume aan bloed te behalen.

/N WAARSCHUWING:

Niet gebruiken als het beschermkapje ontbreekt of

beschadigd is. Reinig de huid volgens uw veiligheidsprocedures. Werp

de gebruikte lancet in een naaldencontainer in overeenstemming met

de richtlijnen van de desbetreffende instelling en plaatselijke wetgeving.

/\\ OSTRZEZENIE:

Nie uzywaj lancetu, jesli ostonka ochronna jest

uszkodzona lub jej brakuje. Oczy$¢ miejsce naktucia zgodnie ze
stosownymi procedurami. Wyrzu¢ uzyty lancet do pojemnika na

ostre odpady medyczne, zgodnie z obowiazujacymi lokalnie przepisami.
Kazdy powazny incydent, ktory wystapit w zwiazku z wyrobem,

nalezy zgtosic producentowi oraz wtasciwym organom/agencjom
HR

rzadowym.

UPUTE ZA UPORABU

1. Odvrnite zastitnu kapicu i skinite je povlaceci je ravno prema gore.
2. Tijelo zastitne lancete Medlance® Plus cvrsto pritisnite na mjesto
uboda da biste je aktivirali.

3. Lagano pri
volumen krvi.

/\ opREZ:

Nemojte koristiti ako je zastitna kapica ostecena

ili je nema. Kozu odistite u skladu s odgovarajucim sigurnosnim
postupcima. Upotrijebljenu lancetu bacite u spremnik za ostre
predmete u skladu sa smjernicama ustanove i lokalnim propisima.

Sve ozbiljne incidente povezane s proizvodom prijavite
proizvodacu i lokalnim nadleznim tijelima ili drzavnim agencijama,
ovisno 0 tome $to je primjenjivo.

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het
apparaat moet gerapporteerd worden aan de fabrikant en de
plaatselijke bevoegde autoriteiten/overheidsistanties, al naar

gelang van toepassing.

UK
IHCTPYKLII 3 BAKOPUCTAHHA
1. BinKpyTiTb 3aXUCHMi KOBNAYOK i 3HIMIT fioro.

2. HapiiiHo NpUTHCHITL 0CHOBHY YacTiy nakueta Medlance® Plus
10 Mica npokony, 11406 aKTMBYBaTH NPUCTPIi.

3. 06epesxHo HaTHcKaiiTe NoOpAA i3 MicLem NpoKony, 3aCTOCOBYIOUM
IHHMIA TUCK, LL06 0Tp inHMit 06'eM KPOBI.

/N\yBATA:

He BUKOPHUCTOBYBATH, AKLLIO 3aXHCHYIT KOBMA0K

TIOLIKO/KeHO ab0 BiH BIACYTHIi. OuncTvTy LWKIpY 3rifHO 3 NpaBunamu
TeXHiKi Ge3neky ycTaHoBM. YTUNI3YBaTY BUKOPUCTAHUIt NaHLieT

Y KOHTelHep ANA rocTpuX MeANYHUX NPpeMeTiB BIANOBIAHO

J10 HOPM YCTaHOBM Ta MiCLeBHX BUMOT.

Mo Bci cepiio3Hi BUNaAKK, MOB'A3aHi 3 BUKOPUCTAHHAM NPUCTPOID,
noTpibHo NoBi p Ta B MicueBi i
OpraHt Uit [1epaBHi yCTaHOBH, AKILIO LibOT0 BUMAraloTb HOPM.

R .

WHCTPYKUUU NO NUCNONIb3OBAHUIO
1. OTBEpHUTE 3aLLUTHBIIT KONNAYOK U CHUMMTE ero 6e3 nepekocoB.

e podrucje uz mjesto uboda da biste dobili potreban

2. CunbHo npukmute kopryc Medlance® Plus k mecty npokona,

Kullanilmis igne ucunu, kurum yo ve yerel
uygun sekilde kesici aletlere yonelik bir kaba atin.

Cihazla ilgili olarak gerceklesebilecek ciddi kazalar, uygun sekilde
iireticiye ve yerel yetkili makamlara/devlet | | [

tet fra 150 15223 - medicinsk udstyr — symboler, der skal anvendes med etiketter

4T06bl aKTUBUPOBATb YCTPOIICTBO. SUPER LITE — “ 30G 1.2 mm

3. 0CTOPOXHO HaJaBITE HECKONbKO Pa3 PAAOM C MECTOM NpoKona,

4T06bl NOAYYUTB FOCTATOYHbI 06BEM KPOBY. LITe = - 25G 1.5 mm

/N\TIPERYTIPEXAEHHE: UNIVERSAL — B 21G 1.8 mm

He ucnonb3yiite, ecnn noBpexzeH unn

OTCYTCTBYeT 3ALUUTHBI KOANAUOK. OUUCTUTE KOXY B COOTBETCTBIUM - = - 21G 2.4mm

4 6e3onacHocTi. YTunusmpyiiTe UCnonb30BaHHbIil

NG LIET B KOHTEIiHEp 1A OCTPbIX orxo%s B COOTBETCTBIN Klinge / Blad / Ostrze / Cepel Stikdgbde/Penetratje diepte/Gtebokos¢ naktucia

P neebioro U MeCTHBIMI Nemida / Neso / Oétrica Hloubka priniku/Bdog lzw&um]7 /TnubuHa

Ceunso/ Bicak /lesue npoHuKHeHHs/Dubina ))enetvacije lly6una neHetpauuje

060 Bcex cep CycTpoiicTaom, Penetrasyon derinligi / Tny6uHa npoHuKkHoBeHnA

00buuTH 11 COOTBETCTBYHOLLIUM S 0.8 mm 2.0mm

MECTHbIM KOMNETEHTHbIM OpraHam / r0CYAAapCTBEHHbIM CTPYKTYpaM.
icinsk udstyr, meerkning og oplysninger, der skal leveres. Referenties uit IS0 15223 Medische hulpmiddelen ambm‘en voor gebruik met etiketten van medische apparaten, etikettering en te verstrekken informatie.&a® Na podst

150 15223 Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach

1avon KaI TIC TANDOPOPIEC TOU TapEYOVTal e Ta.

wich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informaciach.
3 nocunarnam Ha lapm 150 15223 «Meduusi

Tpoidva.

mpoi. CuMBony, Lo Marmb BUKOPUCMOBYSAIUCA Ha eMUKEMKGX MEGUYHUX NPUCTIDOTB, MADYEarHA ma ikgopmauis,

5015223, ] nése. I el i ant o npéuno 150 15223 dyBola ou mpénetva o
iae Hadasamucav. (Y Reference iz norme IS0 15223 Medicinski proizvor J oznacivanju medicins}

ke proizvode. Pegpepetiue dobujere Ha ocHogy

edcmea IS0 15223 — Cumbonu Koju ce kopucme 30

mardgpda 3a Meduuus

MeQUYUHC

(pedcmasa, NaKoeara i Koje mpeta da ce docmase. WY Tibbi cihaziara iiskin 1S0 15223 standartlarindan referans alnm aktrr. @) Cnpasosrie samepuanel coznacosans ¢ 150 15223,

18076, ¢ uzdenus
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